


Anlegen steriler Handschuhe

Fixieren des Katheters an der Eintrittsstelle 
mit einem sterilen Klebestreifen

   Fixierung verhindert ein Verrutschen des Katheterschlauchs 
in der Vene

13.

14.

17
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Entfernung der Grip-Lok® 3 in 1 Fixierhilfe15.

  Fixierhilfe vorsichtig von der Haut ablösen
   Es ist darauf zu achten, die Kathetereintrittsstelle nicht zu 

berühren und den Katheterschlauch nicht zu stark zu knicken

2.

1.

			Klettverschluss	öffnen,	Katheterfl	ügel	aus	der	Fixierhilfe	ent-
fernen und Klettverschluss wieder schließen

18



Desinfektion des gesamten Katheterbereichs inkl. Zuleitung16.

   Dreifache, großzügige Desinfektion (Sprüh- oder Wischdesinfektion) 
unter Beachtung der Einwirkzeit

   Zur Reinigung und Trocknung können sterile Mullkompressen verwendet werden

19

Pfl egeleitfaden



17. Hygienische Händedesinfektion gemäß KRINKO-Empfehlung:
"Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens"[3]

1. 2.

4.3.

5. 6.

20



Anlegen steriler Handschuhe18.

bionector® TKO / octopus mit bionector® TKO
auf die Spülspritze konnektieren und entlüften

19.

1.

21
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Steriles Aufbringen der Grip-Lok® 3 in 1 Fixierhilfe auf die Haut20.

			Katheterfl	ügel	einlegen

2.

1.

22



   Papierstreifen nacheinander seitlich abziehen und die Fixierhilfe 
auf	der	Haut	fi	xieren	

2.

   Papierstreifen nacheinander seitlich abziehen und die Fixierhilfe 

3.

   Die Fixierhilfe an der gewünschten Stelle positionieren

23
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Entfernen des Fixierstreifens21.

Anbringen des Transparentverbands22.

1.

   Entfernen Sie den Fixierstreifen immer in Richtung Achsel, damit 
Sie nicht aus Versehen den Katheterschlauch aus der Vene ziehen

24



2.

   Sollten Sie nicht sicher sein, ob die Katheterspitze noch in Position 
ist, führen Sie eine Lagekontrolle mittels Blutaspiration durch (siehe Seite 28)

Dekonnektion des alten bionector® TKO/ 
octopus mit bionector® TKO

23.

   Vor der Dekonnektion die Klemme am Katheter schließen
   Desinfektion des Katheterhubs nach den hausinternen Richtlinien durchführen

25
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2.

Aufschrauben des neuen bionector® TKO...24.

1.

   Desinfektionsmittel am Katheterhub muss vollständig abgedampft 
sein, bevor der neue bionector® TKO / octopus mit bionector® TKO
aufgeschraubt wird

   Konnektion des neuen  bionector® TKO / octopus mit bionector® TKO
mit 10 ml NaCl Spülspritze

...oder octopus mit bionector® TKO

26



Eine 3M™ Curos™ Desinfektionskappe auf den bionector®

TKO/ octopus mit bionector® TKO bei Bedarf konnektieren
26.

Spülen des Katheters mittels Push-Pause-Technik  25.

27
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   Sollte eine Lagekontrolle nötig sein, hierfür ausschließlich eine 
leere Luer-Spritze verwenden die min. 10 ml groß ist

   Anschließend den Katheter mit 20 ml NaCl in der Push-Pause-Technik 
spülen, um Okklusionen zu vermeiden

LAGEKONTROLLE MITTELS BLUTASPIRATION

28



DOKUMENTATION
Wir empfehlen sämtliche Interventionen und Beobachtungen rund um den Katheter 
zu dokumentieren.

Der Vygon-Patientenpass für periphere Venenkatheter ermöglicht neben dem 
Anlagedatum, dem Kathetertyp, dem Punktionsort, die Lage der Katheterspitze 
und Auffälligkeiten rund um die Katheteranlage, die -entfernung und den Verbands-
wechsel zu dokumentieren.

29

Pfl egeleitfaden



NOTIZEN: 

30
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